[image: image2.jpg]POWIAT SWIDWINSKI





Program Operacyjny PL13 – Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu 
Tytuł projektu: „Równe szanse w zdrowiu – program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
Numer umowy o dofinansowanie: 008/022/13/NMF/2015/00/2735/62
Beneficjent: Powiat Świdwiński

ZP.272.19.2015



        Świdwin dn. 14.04.2015

                                                             Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania zapytania ofertowego pn.: ”Dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia, glukometrów oraz parowarów na potrzeby projektu pn.: Równe szanse w zdrowiu – program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim”
Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”

Informuję, że dnia 14.04.2015 wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu zaoferowania glukometrów charakteryzujących się następującymi parametrami lub parametrami nie gorszymi od poniższych:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga  funkcji Auto-coding eliminującej konieczność kodowania

b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga  funkcji bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku

c) Automatyczne wykrycie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska testowego wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru – odrzucenie możliwości wykonania pomiaru po zassaniu zbyt małej próbki;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga automatycznego  wykrywania zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska testowego wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru – odrzucenie możliwości wykonania pomiaru po zassaniu zbyt małej próbki

d) Enzym w pasku testowym - dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga enzymu w pasku testowym - dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, dającego poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi

e) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga by krew była pobierana przy pomocy kapilary samozasysającej pobierającej próbkę krwi 0,5 ul
f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s; 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga czasu pomiaru do 15 sekund zgodnie z zapisem w Zapytaniu ofertowym
g) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytu, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga dobrze oznaczonego kontrastowym wskaźnikiem miejsca zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytu, znajdującego się poza obrębem glukometru, umożliwiającego pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej
h) Paski testowe do glukometru wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim) zgodnie z wymogami producenta;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga pasków testowych do glukometru wymagających sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim) zgodnie z wymogami producenta. Zamawiający wymaga by w przypadku takiego wymogu producenta, paski znajdowały się w sprzedaży w dniu złożenia oferty.

i) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga możliwości wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy.

j) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga zakresu wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl
2. Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy glukometrów nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i  ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy glukometrów nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i  ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl

3. Czy zamawiający wymaga glukometrów z automatycznym wyrzutem zużytego paska za pomocą przycisku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga glukometrów z automatycznym wyrzutem zużytego paska za pomocą przycisku 

4. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, zapewniającym minimalizację zafałszowań pomiaru niezależnie od stężenia tlenu we krwi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga  pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, zapewniającym minimalizację zafałszowań pomiaru niezależnie od stężenia tlenu we krwi

5. Czy Zamawiający wymaga glukometrów przeznaczonych do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i włośniczkowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga  glukometrów przeznaczonych do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i włośniczkowej

6. Czy Zamawiający wymaga aby glukometry umożliwiały wykonywanie dokładnych pomiarów w zakresie hematokrytu 20-60%, standardowym dla wszystkich nowszych modeli pasków testowych? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga  aby glukometry umożliwiały wykonywanie dokładnych pomiarów w zakresie hematokrytu 20-60%, standardowym dla wszystkich nowszych modeli pasków testowych

7. Czy w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów Zamawiający wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013

8. Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga  aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym
9. Czy Zamawiający dopuści glukometr, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza glukometr, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji

10. Czy Zamawiający dopuści ofertę glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ofertę glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego

11. Czy Zamawiający dopuści glukometry nie posiadające funkcji automatycznego odrzucania zbyt małej ilości krwi pobranej przez pasek? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza glukometry nie posiadające funkcji automatycznego odrzucania zbyt małej ilości krwi pobranej przez pasek
                 Zatwierdził
   STAROSTA

Mirosław Majka
Sporz.: J. Małolepszy
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