Świdwin, dnia 15.12.2014 r.

ZP.272.22.2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Zakup oraz dostarczenie tomografu komputerowego”

Zamawiający: Powiat Świdwiński

Informuję, że dniach 10-12.12.2014 r. wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczeń Umowy w postaci: 

a) wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym, 

b) zastawu rejestrowego na sprzęcie będącym przedmiotem umowy, na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia zabezpieczeń Umowy w postaci: 

c) wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym, 

d) zastawu rejestrowego na sprzęcie będącym przedmiotem umowy, na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z umowy.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Umowy następującego zapisu: „W przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni, Wykonawca po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do spełnienia świadczenia, ma prawo do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy w stan natychmiastowej wymagalności”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenie do Umowy ww. zapisu

3. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Umowy zapisu, że Wykonawca może postawić wierzytelność wynikającą z Umowy tj przyszłe raty w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenie do Umowy ww. zapisu

4. Czy Zamawiający potwierdza, że podpisanie protokołu odbioru jest uzależnione od zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz, że wystawienie faktury i płatność pierwszej oraz kolejnych rat nastąpi po obu tych zdarzeniach ?

Odpowiedź:
Zamawiający odstąpił od zapisu dotyczącego, iż płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody na użytkowanie wydane przez WSSE w Szczecinie. Podpisanie protokołu zdawczo -odbiorczego powinno nastąpić po wykonaniu prac adaptacyjnych, dostawie urządzenia, montażu wykonaniu testów akceptacyjnych oraz przekazaniu dokumentacji obsługi w języku  polskim oraz dokumentacji technicznej.
Punkt F. Warunki płatności i finansowania ratalnego w SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Płatność pierwszej raty finansowania ratalnego wyniesie: 261 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych ) płatnej w terminie 14 dni na podstawie podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące finansowania ratalnego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ”

      § 8 pkt. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„Płatność pierwszej raty finansowania ratalnego wyniesie: 261 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych ) płatnej w terminie 14 dni na podstawie podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące finansowania ratalnego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ”

Załącznik nr 8 do SIWZ pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Płatność pierwszej raty finansowania ratalnego wyniesie: 261 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych ) płatnej w terminie 14 dni na podstawie podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące finansowania ratalnego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ”

5. Czy zamawiający wyrażą zgodę na zmianę harmonogramu tak, by druga rata była płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu zapłaty pierwszej raty a raty kolejne (3-36) były płatne na koniec kolejnych miesięcy kalendarzowych?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby płatność drugiej raty była płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu zapłaty pierwszej raty a raty kolejne (3-36) były płatne na koniec kolejnych miesięcy kalendarzowych.
6. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę sądu właściwego do rozpatrywania sporów na sąd właściwy miejscowo dla siedziby wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

7. Prosimy o wyjaśnienie z jakiej części przedmiotu zamówienia Zamawiający może zrezygnować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza rezygnować z jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia, gdyż wszystkie elementy stanowią integralną jego cześć.

8. Prosimy o wyjaśnienie czy podpisanie protokołu odbioru jest uzależnione od zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie? Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający zamierza tę zgodę uzyskać?  

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpił od zapisu, patrz pkt. 4 Odpowiedzi na pytania. Wydanie zezwolenia następuje na wniosek podmiotu leczniczego. WSSE ma 30 dni roboczych na odpowiedź od daty złożenia wniosku. Do wniosku podmiot leczniczy musi dostarczyć wiele wewnętrznych dokumentów niezależnych od Dostawcy .
9. Prosimy Zamawiającego o Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym kosztu finansowania płatności ratalnej i zmianę zapisu załącznika nr 1 do SIWZ. Zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy. Z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego, pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów) jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku jego wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Propozycję zmienionego formularza prezentuję poniżej:
       Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, 

za cenę brutto....................... PLN, w tym VAT …………… %

słownie..............................................................................................................................
w tym koszt finansowania płatności ratalnej:

Wartość netto:

VAT %: zw.

Wartość brutto:

Odpowiedź:


Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do Odpowiedzi na pytania.

10. Prosimy Zamawiającego o weryfikację czy nie nastąpiła omyłka i punkt 10 zał. nr 1 do SIWZ powinien być uzupełniony przez Wykonawcę a nie wykreślony. Jeśli intencją Zamawiającego był brak wymogu wniesienia wadium, prosimy o usunięcie zapisów rozdziału K ustęp 1 SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił omyłkę w punkcie 10 zał. nr 1 do SIWZ, poprzez wykreślenie oświadczenia. Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu spłaty rat wyłącznie w zakresie dat płatności rat po spełnieniu warunku od którego jest liczony termin płatności I raty, nie będzie wymagać aneksu do umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z §8 ustęp 1 projektu umowy, do umowy zostanie załączony szczegółowy harmonogram spłaty rat, który będzie zawierał kolejne terminy spłaty. W zaiązku z powyższym nie będzie konieczne tworzenie aneksu do umowy.
12. Prosimy o sprecyzowanie czy uzyskanie zgody na użytkowanie od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie należy do obowiązków Wykonawcy, czy Zamawiającego?

Odpowiedź:
Uzyskanie zgody na użytkowanie od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie należy do obowiązków Zamawiającego - podmiotu leczniczego.

13. Prosimy Zamawiającego, aby termin płatności I raty był liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Protokół zdawczo - odbiorczy powinien być podpisany po dostawie, montażu, wykonaniu prac adaptacyjnych i przekazaniu dokumentacji: projekt osłon stałych, testy akceptacyjne, instrukcje obsługi w języku  polskim, instrukcje techniczne, oprogramowanie. Patrz pkt. 4 Odpowiedzi na pytania.
14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że najpierw nastąpi protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia a następnie należy uzyskać zgodę na użytkowanie od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.

Odpowiedź:

Patrz pkt. 4 Odpowiedzi na pytania. 

15. Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu § 8 ustęp 7 wzoru umowy: „Za termin płatności uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy”

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje zapis: „Za termin płatności uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy”

16. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ustęp 6 wzoru umowy i nadanie mu treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne dla sprzętu w zakresie serwisu pogwarancyjnego, dostaw części zamiennych oraz rozbudowy i modernizacji co najmniej przez 5 lat po wygaśnięciu gwarancji.” Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku, nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, nie będą kontynuować produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §4 ustęp 6 wzoru umowy i nadaje mu treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne dla sprzętu w zakresie serwisu pogwarancyjnego, dostaw części zamiennych oraz rozbudowy i modernizacji co najmniej przez 5 lat po wygaśnięciu gwarancji.”

17. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ustęp 9 wzoru umowy i nadanie mu treści: „W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 i ust 5 Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy na co wyznaczy dodatkowy termin a w przypadku jego nie dotrzymania może zlecić wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §4 ustęp 9 wzoru umowy i nadaje mu treści: „W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 i ust 5 Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy na co wyznaczy dodatkowy termin a w przypadku jego nie dotrzymania może zlecić wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”

18. Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §10 ustęp 2 na treść: „Niezależnie od nałożonych kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) do c) strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §10 ustęp 2 wzoru umowy i nadaje mu treści: „Niezależnie od nałożonych kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) do c) strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym”

19. Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §10 ustęp 3: „W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody jej naprawienie przez Wykonawcę obejmować będzie (…)” na treść: „W przypadku wyrządzenia szkody jej naprawienie przez strony obejmować będzie (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §10 ustęp 3 wzoru umowy i nadaje mu treści: „W przypadku wyrządzenia szkody jej naprawienie przez strony obejmować będzie (…)”

20. Prosimy o potwierdzenie, że protokół odbioru będzie podpisany po dokonaniu przeszkolenia o którym mowa w §9 ust.1).  W związku z powyższym prosimy o zmianę ostatniego zdania §9 i nadanie mu brzmienia: „ Protokół przeszkolenia personelu, wskazany w ust. 1) powyżej musi być dostarczony nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 9 wzoru umowy i nadaje mu treści: „Protokół przeszkolenia personelu, wskazany w ust. 1) powyżej musi być dostarczony nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy”

21. W przypadku pozostawienia zapisu w pierwotnym brzmieniu, protokolarny odbiór, a więc także korzystanie z przedmiotu umowy, będzie możliwe dopiero po  upływie terminu wskazanego w ust. 2) a więc do 3 miesięcy od instalacji.

Odpowiedź:

Patrz pkt. 30 Odpowiedzi na pytania.
22. Czy Zamawiający potwierdza, że podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nastąpi w momencie przekazania aparatu użytkownikowi do eksploatacji (tj. po dostawie, instalacji, uruchomieniu, wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych, przeszkoleniu personelu) wraz z projektem osłon i testami akceptacyjnymi?

Odpowiedź:

Patrz pkt. 4 odpowiedzi na pytania

23. Czy Zamawiający potwierdza, że protokół zdawczo – odbiorczy będzie podstawą do wystawienia faktury z 14-dniowym terminem płatności pierwszej raty oraz że złożenie wniosku do SANEPIDu o zezwolenie na użytkowanie/uzyskanie decyzji SANEPIDu należy do Zamawiającego? 

Odpowiedź:

Patrz pkt. 4 i pkt 8 odpowiedzi na pytania.

24. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje podłączenia tomografu komputerowego i stacji lekarskiej do systemu PACS i sieci, podobnie jak poprzednio użytkowanego aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

25. SIWZ, pkt F. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy? Pozostawienie wymogu w pierwotnym brzmieniu uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wraża zgodę na wykonanie zamówienia w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.
26. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; § 7, pkt 3). Prosimy o doprecyzowanie, zgodnie z którym, jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, Wykonawca zostanie o  fakcie powiadomiony pisemnie, tym samym zostanie zobowiązany do ich usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez strony do ich usunięcia. 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §7 ustęp 3 wzoru umowy i nadaje mu treści: „Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady – Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez strony do ich usunięcia. Wykonawca zostanie o fakcie powiadomiony pisemnie.
27. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §10, ust. 1; pkt 2) lit. a); c) oraz d). Kary umowne jako forma odszkodowania nie podlegają podatkowi VAT, w związku z czym prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych: od wartości netto.

Odpowiedź:
W ramach swobody umów strony mogą oznaczać podstawę, od której kwoty będzie naliczana wysokość kary umownej.
Ponadto podatek vat jest składnikiem ceny. W Związku z powyższym, Zamawiający nie zmienia sposobu naliczania kar umownych.

28. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §10, ust. 1; pkt 2) lit. a); c) oraz d). Czy celem zachowania równowagi stron, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w powyższych punktach postanowienia o treści: Wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto?

Odpowiedź:
Patrz pkt 38 odpowiedzi na pytania

29. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §14, ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia i zamieszczenie jak poniżej: Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz podmiotu finansującego bez możliwości dalszej odsprzedaży tej wierzytelności, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej podmiotowi finansującemu, na osobę trzecią?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.
30. Dotyczy: SIWZ; lit D; pkt 3. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny wraz z wykonywaniem w trakcie trwania gwarancji corocznych testów specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r
31. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §1, ust. 3. Zgodnie z przepisami prawa nie zawsze odpowiedzialność wykonawcy będzie pełna – np. w sytuacji, przyczynienia się do szkody poszkodowanego. Mając powyższe na uwadze prosimy o wyrażenie zgody na proponowaną zmianę zapisu: Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie robót również w dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac na czas instalacji tomografu komputerowego i będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa i umowie za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac.

Odpowiedź:
Obecny zapis w §1, ust. 3 w projekcie umowy, nie oznacza że Wykonawca ponosi  odpowiedzialność większą niż odpowiedzialność przewidziana przepisami prawa. W związku z powyższym Zamawiający nie zmianie zapisy pierwotnego.
32. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §3, ust. 2. Czy mając na uwadze j.w. Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia:  Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa i umowie?

Odpowiedź:

Obecny zapis w §3, ust. 2 w projekcie umowy, nie oznacza że Wykonawca ponosi  odpowiedzialność większą niż odpowiedzialność przewidziana przepisami prawa. W związku z powyższym Zamawiający nie zmianie zapisy pierwotnego.
33. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §4, ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uszczegółowienie obowiązków Wykonawcy, wynikających z udzielanej gwarancji jakości?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
34. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §4, ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków przedłużania okresu gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

35. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §4, ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie wymogu, zgodnie z propozycją?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis §4 ustęp 6 wzoru umowy i nadaje mu treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne dla sprzętu w zakresie serwisu pogwarancyjnego, dostaw części zamiennych oraz rozbudowy i modernizacji co najmniej przez 5 lat po wygaśnięciu gwarancji.”
36. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §4, ust. 9. Prosimy o doprecyzowanie warunku: W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 i ust 5 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcę do usunięcia wady, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis §4 ustęp 9 wzoru umowy i nadaje mu treści: „W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 i ust 5 Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy na co wyznaczy dodatkowy termin a w przypadku jego nie dotrzymania może zlecić wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu”. Patrz pkt. 27 odpowiedzi na pytania.

37. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §4. Prosimy o dodanie w paragrafie 4 ust. nr 11 z postanowieniem. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Prośba podyktowana jest faktem, iż  wkrótce zmieniają się przepisy Kodeksu cywilnego w tym zakresie.

Odpowiedź:
 
Zamawiający nie zgadza się na dodanie ww. zapisu.
38. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §6, ust. 2. Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. Prosimy o wykreślenie słów „bez zastrzeżeń”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie słów „bez zastrzeżeń”.

39. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §8 ust. 2. Prosimy o rezygnację z zapisu, warunkującego płatność uzyskaniem zgody na użytkowanie/ decyzji wydanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Termin płatności nie może być uzależniony od zdarzenia przyszłego i niepewnego. 

Odpowiedź:

Patrz pkt. 4 odpowiedzi na pytania

40. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §9, pkt 2). Prosimy o wyrażenie zgody doprecyzowanie zapisu:
2) dodatkowe 2 dni, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, ale nie dłużej niż 3 miesiące po instalacji.

Protokół przeszkolenia personelu musi być dostarczony nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy, przy czym nie dotyczy to protokołu w zakresie szkoleń z pkt 2) powyżej; przeprowadzenie tych szkoleń nie warunkuje możliwości podpisania Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis § 9 wzoru umowy i nadaje mu treści: „Protokół przeszkolenia personelu, wskazany w ust. 1) powyżej musi być dostarczony nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy”

41. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §10, ust. 1, pkt 2 lit b). Prosimy o wykreślenie postanowienia w całości. Jeżeli w przypadkach opisanych w tym punkcie nie dojdzie do odbioru, wówczas wykonawca zapłaci karę z tytułu zwłoki, określoną w pkt 1 lit a) niniejszego ustępu.

Odpowiedź:


Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie postanowienia w całości.
42. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §10, ust. 3. Prosimy o rozszerzenie zapisu, celem doprecyzowania: W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody jej naprawienie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust.1 i 2 powyżej obejmować będzie: (…)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §10 ustęp 3 wzoru umowy i nadaje mu treści: „W przypadku wyrządzenia szkody jej naprawienie przez strony obejmować będzie (…)”

43. Dotyczy: Umowa – Zał. Nr 7; §10, ust. 3. Prosimy o doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności po stronie Wykonawcy, poprzez dodanie postanowienia w brzmieniu: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Odpowiedź:


Zamawiający nie zgadza się na zmiany.
44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie proponowanej poniżej definicji „dni roboczych” ? „ Dni robocze” rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:


Zamawiający nie zgadza się na zmiany.
45. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 11.  Zamawiający użył w tym parametrze słowa efektywna (równoważna) co oznacza że potencjalni wykonawcy mogą zaoferować Zamawiającemu tomograf komputerowy o generatorze 26 kW i prądzie 200mA ale przeliczą te wartości na wartości efektywne tak aby spełnić Państwa wymagania. Pragniemy zauważyć że systemy                                z generatorami niższymi niż 30kW lub prądem 200mA (np. Siemens Somatom Scope)  przeznaczone są głownie do diagnostyki weterynaryjnej w której bada się małe zwierzęta typu psy, koty. W przypadku diagnostyki pacjentów, szczególnie tych z wyższym indeksem BMI,  odpowiednia moc aparatu jest niezbędna aby wygenerować diagnostyczne obrazy radiologiczne. 
Aparat, który spełnia aktualnie wymagania przygotowanej przez Państwa specyfikacji będzie mieć problem z wykonaniem w pełni diagnostycznego badania TK jamy brzusznej, kręgosłupa, badania całego ciała(np. po wypadku), badania naczyniowego czy badania onkologicznego, nie tylko u pacjentów otyłych. Pragniemy jednocześnie zauważyć, że obecnie wymagane parametry aparatu  są znacząco niższe od parametrów użytkowanego dotychczas przez Szpital w Połczynie urządzenia. W celu uniknięcia sytuacji , w której Zamawiający otrzyma tomograf komputerowy o nikłej wartości diagnostycznej do obrazowania anatomii pacjenta wnosimy o zmianę tego parametru na „Maksymalna rzeczywista kliniczna moc generatora (mierzona jako iloczyn rzeczywistej wartości prądu i napięcia wykorzystywanego w protokole badania)”

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
46. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 49. Wymagany przez Zamawiającego algorytm przetwarzający dane w przestrzeni obrazu, daje takie same efekty jak filtr w programie Photoshop, który zamiast wyciągać ukryte pod artefaktami/szumami struktury anatomiczne, wygładza cały obraz maskują je razem z szumem.  Dzisiaj na rynku istnieją prawdziwe algorytmy iteracyjne które wielokrotnie przetwarzając dane surowe RAW (ASiR, Safire) a tym samym dają :
- dużą redukcję dawki przy zachowaniu jakości obrazu

- dużą poprawę jakości obrazu przy utrzymaniu poziomu dawki

- zwiększenie rozdzielczości niskokontrastowej poprawiając tym samym wykrywalność zmian nowotworowych

- pracują w cyklu mieszanym tj. częściowa poprawa jakości  obrazu przy częściowej redukcji dawki

- pozwalają obniżyć napięcie na lampie przy zachowaniu jakości o i powoduje że pacjentowi w badaniu można podać o połowę mniejszą ilość jodu. Pozwala to zredukować ilość powikłań po podaniu środka cieniującego. 

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

47. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 82 i 83 Prosimy o ujednolicenie zapisów w tych parametrach odnośnie długości gwarancji na całość urządzenia, tj. TK i lampę. Lampa rentgenowska jest tylko jednym z tysiąca elementów używanych w tomografie komputerowym. Awaria każdego z nich powoduje przestój pracowni i brak możliwości wykonywania badań. Może dojść do sytuacji gdzie mimo sprawnej lampy (gdyż jest objęta gwarancją) aparat nie działa gdyż dochodzi do uszkodzenia podzespołu wartego setki tysięcy złotych, a jego naprawa nie została przewidziana w budżecie jednostki.  Dlatego też uważamy, że w trosce o dobro pacjentów, Zamawiający powinien rozszerzyć 5 letnią gwarancję nie tylko na lampę RTG a na całe urządzenie. Pozwoli to Zamawiającemu ograniczyć do minimum przestoje aparatu, uniknąć wydawania dodatkowych, bardzo często ogromnych pieniędzy w przypadku awarii jakiejkolwiek części w ciągu 5 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący gwarancji.
48. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania tomograf komputerowy, który dzięki technologii DirectMPR rekonstruuje 18 obrazów/s ( technologii rekonstrukcji obrazów jednocześnie w trzech płaszczyznach)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
49. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 24. Czy Zamawiający zechciał by wprowadzić punktację w tym parametrze tj. „Najwyższa wartość  - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej”? Im wyższy współczynnik spirali tym szybciej wykonane badanie a tym samym mniejsza dawka dla pacjenta                          i mniej artefaktów ruchowych na obrazie TK.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
50. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 12.  Czy Zamawiający zechciałby wprowadzić punktację za zaoferowanie jak największego napięcia na lampie niż wymagane 130 kV tj. wyższe niż 130 – 30 pkt? Wyższe napięcie pozwoli Zamawiającemu diagnozować pacjentów otyłych i grube struktury anatomiczne. W Polsce na podstawie danych zebranych w badaniach WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia Ludności) zrealizowanych w latach 2003-2005 zaobserwowano otyłość występującą u ponad 20 procent zarówno mężczyzn jak i kobiet. Dla podkreślenia wagi problemu WHO ustanowiła dzień 24 października jako Dzień Walki z Otyłością. Ogólnoświatowe statystyki pokazują, że to osoby chorujące na otyłość narażone są na większa zapadalność na schorzenia typu nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, hiperlipidemia, cukrzyca typu 2, zespół zaburzeń oddychania w czasie snu, niektóre nowotwory złośliwe (rak jelita grubego, rak piersi, rak trzonu macicy). A wiec osoby te częściej będą pojawiały się u lekarza czy na badaniach diagnostycznych, niż osoby szczuplejsze. Każda dodatkowy kV przekłada się na bardzo duże różnice w wielkościach energii promieniowania użytego do diagnostyki, dlatego że energia ta związana jest z kwadratem napięcia. Energia promieniowania, jaką osiąga się przy napięciach wyższych niż 135 kV, potrzebna jest do skutecznego prześwietlenia grubych struktur od dużej gęstości. Wartość tej energii w żaden sposób nie jest uzależniona od detektora czy algorytmu rekonstrukcyjnego. Gdy rozpędzone fotony promieniowania X nie mają wystarczającej energii, aby przebić się przez gęste i grube obszary anatomiczne to żaden sygnał o wartości diagnostycznej nie dociera do detektora.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
51. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie sposobu punktowania w parametrach: 19,20
Prosimy o wykreślenie zapisu "Największa wartość – 0pkt", „Najwyższa – 0 pkt”
Przy obecnym sposobie punktowania w przypadku konkurencji pomiędzy dwoma producentami i różnicyw danym parametrze w wielkości 0,00001% jeden z nich otrzymuje maksymalną liczbę punktów za parametr a drugi z nich 0 punktów. Pragniemy podkreślić, że różnica w wielkości 0,0001% nie ma żadnego znaczenia klinicznego i jedynie dyskryminuje rozwiązania jednego z producentów.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
52. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi doceni zaoferowanie systemu wyposażonego w system automatycznego pozycjonowania pacjenta do określonego punktu referencyjnego? Proponowany przez nas system umożliwia automatyczne pozycjonowanie pacjenta (bez użycia rąk) do określonego na monitorze gantry punktu referencyjnego. Jest to szczególnie ważne przy badaniach nagłych gdzie liczy się każda sekunda i para rąk. Technik ma, podczas ustawiania pacjenta na punkt referencyjny, wolne ręce, które może użyć do przytrzymania trudnego pacjenta, lub jego przygotowania do badania. Proponujemy wprowadzenie następującego punktu do załącznika nr 2 do SIWZ:

	
	Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego na wyświetlaczu gantry punktu  referencyjnego (min. 3 różne pozycje).
	Podać
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt


Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
53. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi doceni zaoferowanie systemu wyposażonego w możliwość wyświetlania filmów instruktarzowych dla pacjenta na wyświetlaczu gantry przed wykonaniem badania? Taka możliwość zmniejsza stres pacjenta przed badaniem i pozwala na szybkie poinstruowanie pacjenta o sposobie badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań dzieci i osób starszych. Proponujemy wprowadzenie następującego punktu do załącznika nr 2 do SIWZ:

	
	Możliwość wyświetlania filmów instruktażowych dla pacjenta na wyświetlaczu gantry
	Podać
	
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt


Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

54. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi doceni zaoferowanie systemu wyposażonego w system wyzwalania skanowania bezpośrednio z gantry tomografu? Proponowany przez nas system umożliwia automatyczne wyzwolenie promieniowania (bez konieczności powrotu do konsoli operatorskiej) bezpośrednio z gantry. Jest to szczególnie ważne przy badaniach nagłych gdzie liczy się każda sekunda i para rąk. Technik nie musi biegać pomiędzy pomieszczeniem badania a sterownią i może w razie potrzeby zostać cały czas przy pacjencie. Proponujemy wprowadzenie następujących punktów do załącznika nr 2 do SIWZ:

	
	Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z gantry tomografu z jednego naciśnięcia klawisza
	Podać
	
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt


Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
55. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 25.

Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi doceni zaoferowanie systemu wyposażonego w jak największą liczbę projekcji skanu topograficznego”? Większa liczba projekcji skanu topograficznego (bez przekładania pacjenta) to dużo większa łatwość w zaplanowaniu badania.

	
	Pozycje projekcji skanu topograficznego  min 2. (min AP i LAT) 
	Podać
	
	Największa wartość – 10 pkt.,

inne – proporcjonalnie mniej


Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
56. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ
Czy Zamawiający w trosce o jak najwyższą jakość obrazu diagnostycznego zechciałby by wprowadzić parametr oceniany związany z nią tzn ilością elementów detekcyjnych w jednym rzędzie detektora? Im większa liczba elementów tym więcej zbieranych danych do rekonstrukcji obrazu, a tym samym obraz o wyższej rozdzielczości i jakości. 

	
	Ilość elementów detektora w jednym rzędzie
	Podać
	
	Największa wartość – 30 pkt.,

inne – proporcjonalnie mniej


Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
57. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt 33. Czy Zamawiający dopuści do postepowania konsolę operatorską która pomieści 460 000 obrazów w formacie 512x512?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
58. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt 51. Czy Zamawiający dopuści do postepowania konsolę lekarską wyposażoną w 2 monitory o przekątnej 19”

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
59. Ze względu na to że w  interesie Zamawiającego jest wyodrębnienie kosztu finansowania w formularzu ofertowym, koszt taki jest  zwolnimy  z VAT, zmawiający zgodzi się zmodyfikować formularz ofertowy jak poniżej: 

	
	Asortyment
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto

	1.
	dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 
	1
	
	
	
	
	

	2.
	koszt finansowania
	1
	
	
	zw.
	
	


Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi załącznik do Odpowiedzi na pytania.

60. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby fabrycznie nowy, automatyczny, minimum jednokomorowy wstrzykiwacz kontrastu do TK posiadał zasilanie bateryjne (bezprzewodowe) wraz z jednoczesną możliwością zasilania poprzez kabel (z funkcją jednoczesnego ładowania baterii).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby TK posiadał zasilanie bateryjne (bezprzewodowe) wraz z jednoczesną możliwością zasilania poprzez kabel (z funkcją jednoczesnego ładowania baterii).
61. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby fabrycznie nowy, automatyczny, minimum jednokomorowy wstrzykiwacz kontrastu do TK był wyposażony we wbudowany w urządzenie dotykowy panel sterujący LCD ze zdalnym (bezprzewodowa komunikacja z wstrzykiwaczem)pilotem na podczerwień, z funkcją START/STOP?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby TK był wyposażony we wbudowany w urządzenie dotykowy panel sterujący LCD ze zdalnym (bezprzewodowa komunikacja z wstrzykiwaczem) pilotem na podczerwień, z funkcją START/STOP.

62. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby fabrycznie nowy, automatyczny, minimum jednokomorowy wstrzykiwacz kontrastu do TK był wyposażony w panel dotykowy sterujący LCD zintegrowany z głowic wstrzykiwacza posiadający intuicyjny ekran dotykowy oparty na systemie przejrzystości ikon?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby TK wyposażony w panel dotykowy sterujący LCD zintegrowany z głowic wstrzykiwacza posiadający intuicyjny ekran dotykowy oparty na systemie przejrzystości ikon.

63. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby fabrycznie nowy, automatyczny, minimum jednokomorowy wstrzykiwacz kontrastu do TK zapewniał możliwość zapamiętywania min. 20 profili iniekcji oraz możliwość ręcznego i automatycznego napełniania wkładów z prędkością 10 ml/s

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby TK zapewniał możliwość zapamiętywania min. 20 profili iniekcji oraz możliwość ręcznego i automatycznego napełniania wkładów z prędkością 10 ml/s.
64. W załączniku 2 w pkt. 4 Zamawiający wymaga: 

„Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości > 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia.” 

Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej i zmianę parametru na : 
„Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości ≥ 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia.” 

Na rynku dostępne są rozwiązania z różną grubością pojedynczego rzędu detektora o urządzenia oferowane przez naszą firmę generują najcieńszą oferowaną na rynku warstwę równą 0,5 mm. Zapis dyskwalifikuje tego typu, lepsze rozwiązania (warstwa = 0,5 mm i 1,0 mm). W interesie Zamawiającego jest promowanie lepszych rozwiązań a nie ich ograniczanie. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
65.   W załączniku 2 w pkt. 32 Zamawiający wymaga: 

„Dwa monitory  obrazowe LCD – podać przekątną [”]”. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie jednomonitorowe z dużo większym niż wymagana przekątną ekranu ≥ 23”.

 Rozumiemy, że Zamawiający wymaga pełnej funkcjonalności interfejsu konsoli operatorskiej. Rozwiązanie proponowane przez naszą firmę posiada intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs wyświetlany na jednym monitorze, dlatego prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania, które jest zoptymalizowane i co najmniej niezgorsze niż proponowane

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Praca na dwóch monitorach pozwala technikowi na wykonanie wielu czynności jednocześnie związanych z obróbka badania nie powodując przerwy.
66. W załączniku 2 w pkt. 33 Zamawiający wymaga: 

„Pojemność HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 [n obrazów] ≥ 500 000”. 

Tak duża liczba obrazów w lokalnym archiwum jest uzasadniona dla stacji diagnostycznej a w tej Zamawiający nie sprecyzował tego parametru. Prosimy o przeniesienie tego parametru do wymagań konsoli lekarskiej lub zmniejszenie wymogu na ≥ 200 000 i jednoczesne dodanie parametru do wymogów konsoli lekarskiej tj: „Pojemność HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 [n obrazów] ≥ 500 000”. 

Zamawiający zapewne posiada system archiwizacji obrazów PACS, który jako taki służy do archiwizacji badań i tak duża pojemność konsoli operatorskiej jest zbyteczna.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mniejszą pojemność na stacji operatora na ≥ 200 000.
67. W załączniku 2 w pkt. 51 Zamawiający wymaga: 

„Dwa monitory  obrazowe LCD – podać przekątną [”]”. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie jednomonitorowe z dużo większym niż wymagana przekątną ekrany ≥ 24”. 

Rozumiemy, że Zamawiający wymaga pełnej funkcjonalności interfejsu konsoli lekarskiej. Rozwiązanie proponowane przez naszą firmę posiada intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs wyświetlany na jednym monitorze, dlatego prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania, które jest zoptymalizowane i co najmniej niezgorsze niż proponowane

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Praca na dwóch monitorach pozwala technikowi na wykonanie wielu czynności jednocześnie związanych z obróbka badania nie powodując przerwy.
68. Czy Zamawiający dopuści stację lekarską z min 16 GB pamięcią RAM. Oprogramowanie dostarczane przez naszą firmę jest dedykowane i zoptymalizowane pod kątem wydajności i funkcjonalności i nie wymaga tak wydajnego hardware-u jak u firm konkurencyjnych. 
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
69. Czy Zamawiający wymaga integracji z posiadanym systemem PACS/RIS? Jeśli tak prosimy o podanie, po czyjej stronie jest ewentualny koszt podłączenia i czy Zamawiający posiada stosowne licencje. Prosimy o podanie, kto jest dostawcą systemu PACS/RIS?
Odpowiedź:
Integracja  z systemem PACS/RIS po stronie Wykonawcy.
W zawiązku z licznymi pytaniami Zamawiający postanowił wydłużać termin składania ofert do 19.12.2014 do godz. 12:00
Sporz.: J. Małolepszy
